MCM

Milickie Centrum Medyczne

Milicz, 23.11.2021r.

Numer postgpowania: MCM/SZ./05/2021

WYKONAWCY

Dotyezy: postgpowania w trybie zapytania ofertowego na: Sukcesyws dostawe materialow i
tekstow sterylizacyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z 0.0. w
Miliczu ul. Grzybowa 1.

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, dotyczqce tresci dokumentacji przetargowej:

PYTANIE NR 1: dotyeczy SWZ, Pakietu Nr 1, poz. 1-8

Czy zamawiajqcy dopusci: rekawy wykonane z przezroczystego laminatu foliowego
poliestrowo-polipropylenowego o zabarwieniu niebieskim. Laminat jest potaczony z papierem
medycznym 70g/m2 za pomoca zgrzewu, wskazniki procesu sterylizacji nadrukowano na papierze od
strony folii w obszarze zgrzewu. Wewnatrz tulei, na ktorg nawiniety jest rekaw wklejono etykiete z
datg waznosci, znakiem CE, znakiem handlowym BOM oraz znakiem MD (medical device - wyrdb
medyczny).

Folia — laminat poliestrowo-polipropylenowy nie mniej niz 6-warstwowy (plus warstwa tgczaca)
zgodny z PN-EN 868-5. Grubo$¢ warstw poliestrowych 12 pm, grubo$é warstw polipropylenowych 38
pm.

Papier medyczny 70g/m2 zgodny z PN-EN 868-3, do sterylizacji parg wodng, tlenkiem etylenu,
formaldehydem.

Temperatura zgrzewania laminatu z papierem medycznym 70g/m2 (zgodnym z norma PN-EN 868-3)
180-220°C.

Znak ikonograficzny kierunku otwierania nadrukowany na papierze i widoczny od strony laminatu.
Wytrzymato$¢ zgrzewdw na rozrywanie:

- warto$¢ minimalna 1,50 N/15 mm,

Papier:

Niezwilzalno$¢ wodg - 40 s

Wytrzymatos¢ na przedarcie wzdtuzne - 700 mN

Wytrzymatos¢ na przedarcie poprzeczne - 750 mN

Wytrzymato$c na rozcigganie na sucho wzdtuznie - 7,2 kN/m

Wytr Wytrzymatosc na rozcigganie na mokro wzdtuznie - 2,4 kN/m

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie na mokro poprzecznie - 1,3 kN/m

Zawartosc siarczandw - 0,25%

Zawartos$¢ chlorkow - 0,05%

Folia:

Grubosé - 52 um

Sita zrywajgca: >25 N/15mm

Wydtuzenie przy zerwaniu: 100%

Wytrzymatosc na rozcigganie 60 N/mm2




Milickie Centrum Medyczne

Normy EN- 868, EN - 863, EN ISO 11607-1, PN-EN 11140-1 potwierdzona Karta Danych Technicznych
Producenta.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie, Zamawiajgcy nie dopuszeza .

PYTANIE NR 2 : dotyezy SWZ, Pakietu Nr 1, poz.1-8
Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu wykonania nieodptatnie walidacji zgrzewéw wykonanych na
posiadanych przez Szpital zgrzewarkach?

Odpowiedz Zamawiajaceso:

Nie, Zamawiajgcy nie odstapi od wymogu wykonania nieodplatnie walidacji zgrzewéw
wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach .

PYTANIE NR 3 : dotyczy SWZ, Pakietu Nr 1, poz.9-20
Czy Zamawiajgcy dopusci papier o nastepujacej charakterystyce:
e Wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz: 29,72 N
e Wytrzymato$¢ na przepuklenie nie mniej niz 115 kPa
¢ Wytrzymalo$¢ na rozcigganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niz 1,85
kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niz 1,35 kN/m
¢ Wytrzymato$¢ na rozciaganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niz 0,72
kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niz 0,42 kN/m
e zgodnosci z norma EN 868-2 oraz EN 1SO 11607-1 potwierdzone Kartg Danych Technicznych
wydang przez producenta

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie Zamawiajgcy nie dopusei .

PYTANIE NR 4 : dotyczy SWZ, Pakietu Nr 1, poz.21

Czy Zamawiajgcy dopusci widknine zielong (57 g/m2) lub niebieskg (60 g/m2 ) pakowana a 250 ark z
przeliczeniem ilosci? Skfad surowcowy:

® pulpa celulozowa > 50% e widkna syntetyczne < 30%

e spoiwo < 20%

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie Zamawiajacy nie dopusci .

PYTANIE NR 5 : dotyczy SWZ, Pakietu Nr 1, poz.21
Czy Zamawiajgcy dopusci widknine niebieskg 60 g/m2, o nastepujacych parametrach:
o WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE: wzdtuz 2,3 kN/m, w poprzek 1,00 kN/m
e WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE NA MOKRO: wzdtuz 2,0 kN/m, w poprzek: 0,8 kN/m
e WYTRZYMALOSC NA WYPYCHANIE: 230 kPa
o WYTRZYMALOSC NA WYPYCHANIE NA MOKRO: 200 kPa
e WYTRZYMALOSC NA PRZEDARCIE: wdtuz: 1150 mN, w poprzek: 1700 mN
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie Zamawiajacy nie dopusci .

PYTANIE NR 6: dotyczy SWZ., Pakietu Nr 1, poz.21
Czy Zamawiajgcy dopusci widknine zielong 57 g/m2, o nastepujgcych parametrach:
e WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE: wzdtuz 2, 1kN/m, w poprzek 0,9 kN/m
¢ WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE NA MOKRO: wzdtuz 1,7 kN/m, w poprzek: 0,7 kN/m
e WYTRZYMALOSC NA WYPYCHANIE: 210 kPa
e WYTRZYMALOSC NA WYPYCHANIE NA MOKRO: 180 kPa
e WYTRZYMALOSC NA PRZEDARCIE: wdtuz: 1050 mN, w poprzek: 1550 mN.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie Zamawiajacy nie dopusci .

PYTANIE NR 7: dotyczy SWZ, Pakietu Nr 1, poz.22,23
Czy Zamawiajgcy wytgczy do osobnego pakietu poz. 22,237

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Tak , Zamawiajgcy wytaczy do osobnego pakietu poz. 22,23 .

PYTANIE NR 8: dotyczy skiadania ofert :
Czy Zamawiajgcy dopusci sktadanie oferty w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowany
podpisem elektronicznym?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie Zamawiajgcy nie dopusei .

Powyisze postanowienia sq wigigee do przetargu na dzien 25.11.2021r., a odpowiedzi na pytania
i wszelkie modyfikacje stanowiq integralng czesé dokumentacji przetargowej.




