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Numer postepowania: MCM/SZ/13 /2014

WYKONAWCY
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe
réznych urzadzen i produktéow medycznych dla Milickiego Centrum
Medycznego sp. z 0.0.

Zamawiajqcy przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawcdéw, dotyczqce tresci Dokumentacji
Przetargowej:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycjanr 1i 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie miejscowego $rodka hemostatycznego o dtugosci

8 cm, pozostate parametry spetniajg wymogi SIWZ?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Tak, Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2, w pozycji nr 1 i 2
miejscowego Srodka hemostatycznego o dtugosci 8cm, o pozostalych parametrach
spetniajqcych wymogi SIWZ.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja nr 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie miejscowego $srodka hemostatycznego pakowanego

w opakowania a’15 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilo$ci.

OdpowiedZ Zamawiajqcego:
Tak, Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2, w pozycji nr 2
miejscowego srodka hemostatycznego pakowanego w opakowania a’l5 szt. Z odpowiednim
przeliczeniem iloSci.

PYTANIE NR 3: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Prosimy o potwierdzenie, iz zapis siwz cyt. ,Przystosowana do wspotpracy z pompami infuzyjnymi”
oznacza wymog zaoferowania typowych strzykawek perfuzyjnych, z zakonczeniem luer-lock
z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym wokét ujscia oraz poprzecznym wcieciem na ttoku, ktére
to elementy umozliwiaja w pelni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej,
posiadajacych logo i nazwe wtasng na cylindrze strzykawki oraz opakowaniu jednostkowym oraz
wpisanych w instrukcje uzytkowania posiadanych przez szpital pomp infuzyjnych - co zapewnia
w pelni precyzyjng podaz leku jak réwniez prawidtowe funkcjonowanie samych pomp zgodnie
z zaleceniami producenta.
Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy dopuszcza (nie wymaga) w Pakiecie Nr 1, w pozycji 1 typowe strzykawki
perfuzyjne, z zakoriczeniem luer-lock z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym wokdt
ujscia oraz poprzecznym wcieciem na ttoku, ktore to elementy umozliwiajq w peini stabilne
osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, posiadajgcych logo i nazwe wtasnq na
cylindrze strzykawki oraz opakowaniu jednostkowym.

Powyisze postanowienia sq wiqzqce do przetargu na dzien 16.09.2014 r., a odpowiedzi na
pytania i wszelkie modyfikacje stanowiq integralnq czes¢ Dokumentacji Przetargowej.




